kablosuz şarj edilebilir dermAtom cihazı teknik şartnamesi
1. Dermatom cihazı plastik cerrahi. Genel cerrahi ve Pediatrik cerrahi amaçlarına uygun
olmalıdır.
2. Kablosuz Dermatom Cihazı (Cihaz) hastalardan deri grefti alınması amacıyla kullanılacaktır.
3. Cihaz, şarj edilebilir batarya ile çalışacaktır.
4. Sarj edilebilir batarya ve motor birimi sterilizeyi bozmadan cihaza yerleştirilebilme özelliğine sahip olacaktır.
5. Cihaz, şarj edilebilir batarya ve motor birimi çıkartılmış olarak etilen oksit (EO) veya en az 134 ( yüz otuz dört )°C da buhar ile steril edilebilecektir.
6. Şarj edilebilir batarya ve motor birimi çıkartılmış olarak steril edilebilmesi amacıyla cihazın özel konteyneri olacaktır.
7. Dermatom aksesuarları için bölümleri bulunan orijinal taşıma çantası olacaktır.
8. Cihaz çeşitli kalınlıklarda deri grefti alınabilecek ve bu kalınlıklar arasındaki ayar taksimatı çubuğu olacaktır.
9. Cihaz ile en az 3 (üç) faklı genişlikte greft alınacaktır.
10. Cihaz üzerinde açma-kapama anahtarı/düğmesi ve emniyet kilidi mekanizması bulunacaktır.
11. Cihaz, şebeke geriliminden şarj olabilecek, batarya (2 adet )ve batarya şarj cihazı (i adet), cihazla birlikte verilecektir.
12. Kablosuz dermatom cihazına uygun 10 ( on ) adet dermatom bıçağı verilecektir.
13. Cihaza/cihazlara ait her türlü kullanım, bakım, onarım ve devre şemalarını içeren dokümanlardan orijinal olmak üzere 1 ( bir)' er takım verilecektir.
