NEBÜLİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 - Taşınabilir pratik ve her ortamda kullanılabilir olmalıdır.
2 –Çocuk ve büyük hastalarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
3- Rahatsızlık vermeyecek kadar gürültüsüz olmalıdır.
    4- Cihazda hava filtresi bulunmalıdır.
5 -Cihazın ağırlığı 3 kg dan fazla olmamalıdır.
6 - Elektrik ihtiyacı alternatif akımda 220-230 V Ac 50 Hz olmalıdır.
7 - Gürültü oranı 56 desibelden az olmalıdır.
8- Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
9-Cihazla birlikte standart aşağıdaki malzemeler verilmelidir.

-atomizer hazne 1 adet

- yetişkin aerosol maskesi 1 adet

- pediatrik maske 1 adet

- ağızlık 1 adet

- 1 metre uzunluğunda hava bağlantı hortumu

10 -İhale esnasında numune getirilmelidir.
11-Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
    12- Cihaz, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

